
Тест-контейнер
Панель, встроенная в
контейнер (Моча) 
Инструкция

Русский 
Эта инструкция подходит для определения всех комбинаций следующих наркотиков: Амфетамин, 
Барбитураты, Бензодиазепины, Бупренорфин, Кокаин, Котинин, Марихуана, Метадон, Метаквалон, 
Метаболиты метадона, Метамфетамин, Экстази, Морфин, Опиаты, Оксикодон, Фенциклидин, Пропоксифен, 
Трициклические Антидепрессанты , Трамадол, Кетамин и Фентанил. 
Возможна комплектация с тестами для Контроля Подлинности Образца (S.V.T.) на Окислители/Пиридина 
Хлорхромат (OX/PCC), Удельный Вес (S.G.), pH, Нитриты (NIT), Глутаральдегид (GLUT) и Креатинин 
(CRE). 
Данный тест представляет собой одноэтапную тестовую экспресс-систему для качественного 
определения наркотиков и их метаболитов в моче пациента . Только для применения In vitro.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тесты, работающие для определения злоупотребления наркотиков варьируется от очень простых до 
сложных. Скорость и чувствительность иммуноанализа сделала его наиболее широко распространенным 
используемым методом предварительного исследования мочи на наркотики..
Тест-контейнер представляет собой иммунохроматографию для качественного определения наркотиков и их 
метаболитов при достижении определенной концентрации в моче:1 

ТЕСТ Калибратор Cut-off (ng/mL) 
Амфетамин (AMP) d-Амфетамин 800 
Амфетамин (AMP 300) d-Амфетамин 300 
Барбитураты (BAR) Секобарбитал 300 
Бензодиазепины (BZO) Оксазепам 200 
Бупренорфин(BUP) Бупренорфин 10 
Кокаин (COC) Бензоилэкгонин 300 
Кокаин (COC 150) Бензоилэкгонин 150 
Марихуана (THC) Марихуана 30 
Метадон (MTD) Метадон 300 
Метаболиты метадона (EDDP) Метаболиты метадона 300 
Метамфетамин (MET) Метамфетамин

Метамфетамин (MET 500) 500 
Метамфетамин (MET 300) 300 
Экстази (MDMA) 300 
Морфин (MOP)                        Морфин 300 
Опиаты (OPI) Морфин 200 
Оксикодон (OXY) Оксикодон 100 
Фенциклидин (PCP) Фенциклидин 25 
Пропоксифен (PPX) Пропоксифен 300 
Трициклические антидепрессанты(TCA) Нортриптилин 1000 
Трамадол (TRA) Трамадол 100 
Кетамин (KET) Кетамин 1000 
Котинин (COT)                        Котинин                                          200

Фентанил (FTY) Норфентанил 

Этот тест дает только предварительные результаты. Для подтверждения желательно использовать 
инструментальные методы анализа. Предпочтительным является ГХ/МС (Газовая хроматография с 
масс-селективным детектором). Заключение по результатам теста должен ставить квалифицированный 
специалист.

КОНТРОЛЬ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА 
Каждая S.V.T. полоска содержит подушечки, пропитанные реагентами. Требуется от 3 до 5 минут, 
чтобы прошла реакция и можно было сравнить результат со шкалой. Цветовое сравнения является 
полуколичественным методом для любой комбинации окислителей/пиридина хлорхромата (PCC), 
удельного веса, pH, нитритов, глутаральдегид и креатинина в человеческой моче, что поможет установить 
подлинность и неприкосновенность образца. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Тест-контейнер представляет собой одноэтапную иммунохроматографическую тест-систему, основанную на 
конкурентном связывании. Наркотики, которые могут содержаться в образце мочи конкурируют за 
органиченное число мест на специфических антителах с антигенами, закрепленными на мембране. 
Фронт мочи мигрирует вдоль мембраны. Если наркотик присутствует в моче в концентрации выше пороговой, то 
центры связыванияе первичных антител, осажденных на коллоидном золоте блокируются, и при прихождении 
тестовой зоны, связывание с закрепленным конъюгатом антигена не происходит. В контрольной зоне вторичные 
антитела связываются с первичными в любом случае, поэтому экрашенная полоса будет наблюдаться всегда. 

В случае отсутствия наркотика, блокировки центров связывания первичных антител не происходит и в тестовой 
зоне происходит связывание. Следовательно в тестовой зоне появляется окрашеная полоса. В контрольной 
зоне окрашенная полоса должна появляется всегда.. 

ПРИНЦИП КОНТРОЛЯ ПОДЛИННОСТИ ОБРАЗЦА 
Подмешивание является фальсификацией образца с целью изменения результатов теста. Подмешивание 
посторонних веществв может стать причиной неверных результатов теста. Разбавление можно также считать 
попыткой сфальсифицировать результаты теста.
Один из лучших методов проверки подлинности образца это определение его характеристик таких как 
pH и удельный вес и определение наличия окислителей/PCC, нитритов, глутаральдегида и креатинина в 
моче.
· Окислители/PCC (Пиридин хлорхромат) тест на наличие окислителей таких как отбеливатель и пероксид 

водорода. Пиридин хлорхромат это часто используемая примесь.2 В норме, моча не должна содержать 
оксидантов или PCC. 

· Удельный вес тест для определения разбавления. Нормальным показателем считается от  1.003 до 1.030. 
Значения вне этих границ является результатом фальсификации образца. 

· pH тест на наличие кислых или щелочных примесей в моче. Нормальный pН мочи лежит в пределах от 4.0 
to 9.0. Значения вне этих границ является результатом фальсификации образца 

· Нитрит тест для часто используемых продаваемых фальсифицирующих веществ таких как Klear или Whiz-
zies. Они окисляют основные метаболиты каннабиноидов.3 В норме, моча не дожна содержать нитритов. 
Положительный результат говорит о фальсификации образца. 

· Глутаральдегид тест на наличие альдегидов. Коммерческие фальсифицирующие вещества такие как 
UrinAid и Clear Choice содержат глутаральдегид который может вызвать отрицательный результат путемы 
денатурации белков используемых в тест-полосках.2 В норме глутаральдегида нет в моче; следовательно, 
его обнаружение свидетельствует о подделке образца. 

· Креатинин это метаболит креатина, аминоксилоты содержащийся в мышечных тканях и найденной в моче. 
1 Человек может попытаться обмануть тест, выпивая большое количество жидкости или принятием 
диуретиков, чтобы разбавить образец. Креатинин и удельный вес - это два способа проверить образец на 
разбавление, которые являются наиболее распространенным попытками обмануть тест. Низкий показатель 
креатинина и удельного веса свидетельствует о разбавлении образца. Отсутствие креатинина (< 5 мг/дЛ) 
обозначает то, что образец является не человеческой мочой.

РЕАГЕНТЫ 
Каждый тест панели содержит мышиные моноклональные антитела, осажденные на коллоидном золоте и 
соответствующие конъюгаты антигена с белком. Для контрольной линии используются антитела козы .. 

S.V.T. РЕАГЕНТЫ 

Тип Количество реагента Буфер и остальные компоненты 
Окислители/PCC                           0.36% 99.64% 
Удельный вес 0.25% 99.75% 
pH 0.06% 99.94% 
Нитриты                                         0.07% 99.93% 
Глутаральдегид                             0.02% 99.98% 
Креатинин                                      0.04% 99.96% 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Только для применения in vitro.
2. Выбрасывать сразу после использования. Не использовать повторно.
3. Не использовать по истечении срока годности.
4. Не использовать при надрыве или нарушении целостности упаковки.
5. Беречь от детей. 6. Не интерпретировать тест по истечении 1 часа. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре 4 ~30°С без нарушения упаковки до истечения срока годности. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей, влаги или высокой температуры. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.

ОТБОР ОБРАЗЦА И ПРОБОПОДГОТОВКА 
     Сбор

Образцы мочи должны быть собраны в чистые и сухие емкости. Забор мочи можно проводить в любое 
время суток. Образцы, содержащие видимый осадок должны быть отцентрифугированы, отфильтрованы, 
или остояться, чтобы получить надосадочную жидкость. 

        Хранение 
Образцы мочи могут храниться при температуре 2-х°С до 4х часов. Для продолжительного хранения, 
образцы должны быть заморожены и храниться при -20°С. Разморозить перед использованием. Когда в тест 
входят S.V.T., хранение образцов не должно превышать 2 часа при комнатной температуре или 4 часа в 
холодильнике. Для лучших результатов, тестируйте образец сразу после сбора. 

СОСТАВ НАБОРА 
В составе 

• Панель, встроенная в контейнер • Пломбы • Ключ 
• SVT/Цветная шкала на 100 тестов (если SVT есть в тесте) • Инструкция на 100 наборов

• Таймер 
ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Дайте тесту и образцу мочи достичь комнатной температуры (15-30ºC) перед тестированием. 
1. Снимите крышечку с запечатанного пакета и используете тест незамедлительно. 
2. Излвеките ключ, вывернув его из центра крышечки контейнера.  
3. Соберите образец в контейнер и запечатайте крышку, нажимая на боковые язвчки до тех пор, пока не

услышите характерный щелчок.
4. Проверьте температурный индикатор (Температурный ярлычок) в течение 4х минут с момента сбора 

образца. Зеленый цвет укажет на правильную температуру образца. Правильная температурой образца, 
указывающей на то, что образец не был разбавлен или фальсифицирован, является 32-38°C (90-100°F). 

5. Укажите дату и номер образца на пломбе и опечатайте ей крычешку. 
6. Поместите контейнер на ровную поверхность и вставьте ключ в разъем контейнера, чтобы начать 
тестирование. Запустите таймер. 

7. Снимите защитную этикетку, скрывающую результаты теста. 
8. Оцените результаты тестов на фальсификацию по прошествии 3 до 5 минут сравнивая цвета подушечек 
полоски с цветной шкалой. Если резльтат указывает на фальсификацию, не оценивайте результаты тестов на 
наркотики. В этом случае потребуйте повторной сдачи образца. 
9. Оцените результаты тестов на наркотики спустя 5 минут. Результаты теста стабильны в течение часа.

NEGATIVE    POSITIVE     INVALID  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

(Руководствуйтесь схемами) 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ:* Две линии. Одна окрашенная полоса в контрольной зоне (С) и одна в тестовой (Т). Это 
говорит о том, что концентрация наркотика в образце равна нулю или ниже пороговой.
*ВАЖНО: Интенсивность цвета или ширина полоски не имеет значения. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ: Одна окрашенная полоса в контрольной зоне (C). Отсутствие окрашенной полоски в 
тестовой зоне.(T). Это говорит о том, что концентрация наркотика в образце выше пороговой. 

ДЕФЕКТНЫЙ: Не появляется контрольная полоса. Наиболее вероятными причинами являются недостаточный 
объем образца или нарушение на стадии пробоподготовки. Если результат повторяется, обратитесь к вашему 
дистрибьютору.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
(Руководствуйтесь цветной шкалой) 

Путем визуального сравнивания окраски подушечки с реагентами тест-полоски и цвентой шкалы, можно 
получить полуколичественный результат. Для интерпретации не требуется никаких приборов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Контроль качества включен в тест-систему. Им является окрашенная полоса в контрольной зоне. Она 
подтверждает достаточный объем образца, правильную пробоподготовку и отстутствие дефектов полоски. 

Контрольный растворы не входят в состав набора. Однако, в лабораторной практике, рекоммендуется 
использовать положительные и отрицательные контроли для проверки качества.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Данный тест является качественным, предварительным. Для подтверждения полученного результата 
необходимо использование дополнительного аналитического метода. Предпочтение отдается газовой 
хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ/МС)2, 3 
2. Есть возможность, что технические и процедурные ошибки, а также посторонние вещества в образце 
могут вызывать ошибки в результатах. 
3. Вещества, подмешанные в образец, (сильные окислители ит.п.), могут стать причиной неправильных 
результаты анализа. При подозрениях, требуется повторить анализ с другим образцом.
4. Положительный результат дает только качественную, а не количественную оценку. 
5. Отрицательный результат не всегда свидетельствует об отсутствии наркотика. Он может быть вызван 
тем, что концентрация наркотического вещества ниже пороговой.

ОГРАНИЧЕНИЯ В S.V.T. ТЕСТАХ

1. Тесты на фальсификацию, входящие в панель помогают определить различные примеси в образце. 
Несмотря на большое количество параметров, они не являются тестами на все существующие примеси.. 

2. Оксилители/PCC: Нормальная человеческая моча не должна содержать окислителей илиr PCC. 
Присутствие в моче антиоксидантов, может вызвать отицательную реакцию в зоне окислители/PCC . 

3. Удельный вес: Повышенный уровень белков в моче могут вызвать завышенный показатель удельного веса
4. Нитриты: В норме, нитритов в моче нет. Но при болезнях мочеполовой системы, также бактериальных, 

они могу обнаруживаться. При достижении концентрации > 20 мг/дЛ тест даст положительный 
результат. 

5. Глутаральдегид: В норме в моче нет. in urine. Однако кетоацидоз (вызванный диабетом или 
высокобелковой диетой) может влиять на результаты теста.. 

6. Креатинин: В норме, в моче его содержание находится от 20 до 350 мг/дЛ. Однако, при некоторых 
заболевания почек, тест может показывать разбавление.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность 

Проводились исследования с биологическими жидкостями заведомо содержащими наркотические вещества. 
И положительные и отрицательные результаты проходили подтверждение другими наборами и точными 
инструментальными методами анализа, в частности газовой хроматографией с массселективным детектором 
(ГХ/МС). Результаты сравнивались и заносились в таблицу:

TM

1000

Метамфетамин

Метамфетамин

Метилендиоксифметамфетамин

20
Метаквалон (MQL) Метаквалон 300

Дополнительное оборудование

Пломба

Ключ
Температурный 
индикатор



% Совпадения с другими наборами 

Specimen AMP AMP 
300 BAR BZO BUP** COC COC 

150 THC MTD EDDP               MET MET 
500 

Positive >99% >99% >99% >99% 88% >99% >99% >99% 89% * >99% >99% 
Negative >99% >99% >99% >99% >99% 99% >99% 99% >99% * >99% 80% 

Total >99% >99% >99% >99% 97% 99% >99% 99% 94% * >99% 87% 

Specimen MET  
300 MDMA MOP   OPI OXY PCP PPX TCA TRA KET COT FTY 

Positive * 96% 95% 98% 96% 99% >99% 92% * * >99% * 
Negative * >99% >99% >99% 99% >99% >99% >99% * * >99% * 

Total * 98% 97% 99% 98% 99% >99% 98% * * >99% * 
 * ВАЖНО: Для этого теста не было сравнения с другими наборами. 

           % Совпадения с ГХ/МС 

Specimen AMP AMP  
300 BAR BZO BUP* COC COC 

150 THC MTD EDDP MET MET 
500 

Positive 95% 99% 92% 98% 98% 95% 97% 95% 93% 98% 90% 99% 
Negative 99% 99% 98% 98% 99% >99% >99% 95% >99% >99% >99% >99% 

Total 97% 99% 95% 98% 99% 98% 99% 95% 97% 99% 96% 99% 

Specimen MET  
300 MDMA MOP   OPI OXY PCP PPX TCA** TRA* KET COT* FTY* 

Positive 97% 99% 98% 99% 99% 90% >99% >99% 99% >99% >99% 99% 
Negative >99% 99% 97% 99% 98% 99% >99% 94% 96% 95% >99% 90% 

Total 98% 99% 97% 99% 99% 96% >99% 95% 97% 95% >99% 93% 
* ВАЖНО: BUP, TRA и FTY исследовались на Жидкостной хроматографии заместо ГХ/МС

 ** ВАЖНО: TCA исследовался на ВЭЖХ вместо ГХ/МС. 
Аналитич. чувств. 

В свободные от наркотиков образцы внесли наркотич.в-ва в концентракиях ± 50% и ± 25% от предела 
чувствительности (Cut-off) . Результаты занеслись в таблицу.. 

AMP AMP 300 BAR BZO BUP COC COC 150 THC Drug Conc.  
(Cut-off range) - + - + - + - + - + - + - + - + 

0% Cut-off 30 0 90 0 30 0 30 0 90 0 30 0 90 0 30 0 
-50% Cut-off 30 0 90 0 30 0 30 0 90 0 30 0 90 0 30 0 
-25% Cut-off 24 6 76 14 25 5 25 5 81 9 25 5 73 17 27 3 

Cut-off 17 13 46 44 13 17 14 16 42 48 19 11 40 50 14 16 
+25% Cut-off 5 25 16 74 7 23 10 20 17 73 3 27 17 73 6 24 
+50% Cut-off 0 30 0 90 0 30 0 30 0 90 0 30 0 90 0 30 

MTD EDDP       MET MET 500 MET 300 MDMA MOP           OPI Drug Conc.  
(Cut-off range) - + - + - + - + - + - + - + - + 

0% Cut-off 30 0 90 0 30 0 90 0 30 0 30 0 30 0 30 0 
-50% Cut-off 30 0 90 0 30 0 90 0 30 0 30 0 30 0 30 0 
-25% Cut-off 20 10 90 0 24 6 73 17 27 3 20 10 27 3 25 5 

Cut-off 19 11 37 53 18 12 48 42 15 15 18 12 17 13 17 13 
+25% Cut-off 7 23 8 82 5 25 15 75 4 26 10 20 10 20 4 26 
+50% Cut-off 0 30 0 90 0 30 0 90 0 30 0 30 0 30 0 30 

OXY PCP PPX TCA TRA KET COT FTY Drug Conc.  
(Cut-off range) - + - + - + - + - + - + - + - + 

0% Cut-off 90 0 30 0 90 0 30 0 90 0 90 0 90 0 90 0 
-50% Cut-off 90 0 30 0 90 0 30 0 90 0 90 0 90 0 90 0 
-25% Cut-off 74 16 26 4 73 17 25 5 90 0 70 20 90 0 88 2 

Cut-off 47 43 14 16 42 48 18 12 61 29 38 52 49 41 51 39 
+25% Cut-off 14 76 6 24 15 75 5 25 21 69 6 84 4 86 16 74 
+50% Cut-off 0 90 0 30 0 90 0 30 2 88 0 90 0 90 0 90 

Аналитич. специф. 
Таблица чувствительности тест-полосок к различным производным наркотических веществ.

AMPHETAMINE   BUPRENORPHINE 
d-Amphetamine                                800          Buprenorphine 10 
d,l-Amphetamine  3,000  Buprenorphine 3-D-glucuronide 15 
l-Amphetamine 50,000  Norbuprenorphine 20 
d,l-3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA) 2,000  Norbuprenorphine 3-D-glucuronide 200 
Phentermine 3,000  METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE (MDMA) 
AMPHETAMINE 300  d,l-3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) 500 
d-Amphetamine 300  d,l-3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA) 3,000 
d,l-Amphetamine 390  3,4-Methylenedioxyethylamphetamine (MDEA) 300 
l-Amphetamine 50,000  METHAMPHETAMINE 
p-Hydroxyamphetamine 1,560  d-Methamphetamine 1,000 
p-Hydroxynorephedrine 100,000  p-Hydroxymethamphetamine 30,000 
3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA) 1,560  Mephentermine 50,000 
β-Phenylethylamine 100,000  l-Methamphetamine 8,000 
Phenylpropanolamine (d,l-Norephedrine) 100,000  d,l-3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) 2,000 

Tyramine 100,000  METHAMPHETAMINE 500 
BARBITURATES   d-Methamphetamine 500 
Secobarbital 300  d,l-Amphetamine  75,000 
Alphenal 150  d-Amphetamine 50,000 
Amobarbital 300  Chloroquine 12,500 
Aprobarbital 200  (1R,2S)-l-Ephedrine 50,000 
Butabarbital 75  p-Hydroxymethamphetamine  15,000 
Butalbital 2,500  Mephentermine 25,000 
Butethal 100  l-Methamphetamine 4,000 
Cyclopentobarbital 600  3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) 1,000 
Pentobarbital 300  l-Phenylephrine 100,000
Phenobarbital 100  β-Phenylethylamine 75,000 
OXYCODONE   METHAMPHETAMINE 300  
Oxycodone 100  d-Methamphetamine 300 
Hydrocodone 6,250  d,l-Amphetamine  100,000
Hydromorphone 50,000  Chloroquine 25,000 
Levorphanol 50,000  Ephedrine 100,000
Naloxone 37,500  (1R,2S)-l-Ephedrine 100,000
Naltrexone 37,500  l-Epinephrine 50,000 
Oxymorphone 200  Fenfluramine 12,500 
BENZODIAZEPINES   p-Hydroxymethamphetamine 25,000 
Oxazepam                                 200         Mephentermine 50,000 
Alprazolam 196  l-Methamphetamine 3,125 
Bromazepam 1,562  3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) 780 
Chlordiazepoxide 1,562  Trimethobenzamide 25,000 
Clobazam 98  PHENCYCLIDINE 
Clonazepam 781  Phencyclidine 25 
Clorazepate 195  4-Hydroxyphencyclidine 12,500 
Delorazepam 1,562  EDDP  
Desalkylflurazepam 390  2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP) 100 
Diazepam 195  OPIATE   
Estazolam 2,500  Morphine 200 
Flunitrazepam 390  Codeine 2,000 
α-Hydroxyalprazolam 1,262  Ethylmorphine 5,000 
d,l-Lorazepam 1,562  Hydrocodone 12,500 
RS-Lorazepam glucuronide 1,562  Hydromorphone 5,000 
Midazolam 12,500  Desomorphine 100 
Nitrazepam 98  6-Monoacetylmorphine (6-MAM) 5,000 
Norchlordiazepoxide 195  Morphine 3-β-D-glucuronide 2,000 
Nordiazepam 390  Norcodeine 12,500 
Temazepam 98  Normorphine 50,000 
Triazolam 2,500  Oxycodone 25,000 
COCAINE   Oxymorphone 25,000 
Benzoylecgonine 300  Procaine 150,000
Cocaine  780  Thebaine 100,000
Cocaethylene 12,500  PROPOXYPHENE 
Ecgonine  32,000  d-Propoxyphene 300 
COCAINE 150   d-Norpropoxyphene 300 
Benzoylecgonine 150  TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS  
Cocaine  400  Nortriptyline 1,000 
Cocaethylene 6,250  Amitriptyline 1,500 
Ecgonine  12,500  Clomipramine 12,500 
Ecgonine methylester 50,000  Desipramine 200 
MORPHINE   Doxepin 2,000 
Morphine 300  Imipramine 400 
Codeine 300  Maprotiline 2,000 
Ethylmorphine 6,250  Nordoxepin 1,000 
Hydrocodone 50,000  Promazine 1,500 
Hydromorphone 3,125  Promethazine 25,000 
Desomorphine                                    100          Trimipramine 3,000 
6-Monoacetylmorphine (6-MAM) 400  TRAMADOL  
Morphine 3-β-D-glucuronide 1,000  n-Desmethyl-cis-tramadol 195 
Norcodeine 6,250  o-Desmethyl-cis-tramadol 6,250 
Normorphine 100,000  Cis-tramadol 100 
Oxycodone 30,000  Phencyclidine 100,000
Oxymorphone 100,000  Procyclidine 100,000
Procaine 15,000  d,l-O-Desmethyl venlafaxine 25,000 

Thebaine 6,250  KETAMINE  
MARIJUANA   Ketamine 1,000 
11-nor-∆9-THC-9 COOH 30  Pentobarbital 50,000 
Cannabinol 20,000  Secobarbital 100,000
11-nor-∆8-THC-9 COOH 30  Norketamine 50,000 
∆8-THC 15,000  FENTANYL  
∆9-THC 15,000  Alfentanyl 562,500
METHADONE   Buspirone 12,500 
Methadone 300  Fenfluramine 37,500 
Doxylamine 50,000  Fentanyl 100 
COTININE   Norfentanyl 20 
l-Cotinine 100  Sufentanyl 57,500 
S-l-Nicotine 12,500    

Проводились исследования кросс-реактивности всех вышеперечисленных полосок с производными, близкими 
по своей структуре и обладающими потенциальной возможностью кросс-реактивности. Концетрация веществ, 
используемая для проверки на кросс-реактивность составляла 100 нг/мл. Результаты представлены в 
следующем списке:

phenetidin Cortisone Ketoprofen Quinidine 
N-Acetylprocainamide Creatinine Labetalol Quinine 
Acetylsalicylic acid Deoxycorticosterone Loperamide Salicylic acid
Aminopyrine Dextromethorphan Meprobamate Serotonin 
Amoxicillin Diclofenac Methoxyphenamine Sulfamethazine 
Ampicillin Diflunisal Methylphenidate Sulindac 
l-Ascorbic acid Digoxin Nalidixic acid Tetracycline 
Apomorphine Diphenhydramine Naproxen Tetrahydrocortisone,  
Aspartame Ethyl-p-aminobenzoate Niacinamide 3-Acetate 
Atropine β-Estradiol Nifedipine Tetrahydrocortisone 
Benzilic acid Estrone-3-sulfate Norethindrone Tetrahydrozoline 
Benzoic acid Erythromycin Noscapine Thiamine 
Bilirubin Fenoprofen d,l-Octopamine Thioridazine 
d,l-Brompheniramine Furosemide Oxalic acid d,l-Tyrosine 
Caffeine Gentisic acid Oxolinic acid Tolbutamide 
Cannabidiol Hemoglobin Oxymetazoline Triamterene 
Chloral hydrate Hydralazine Papaverine Trifluoperazine 
Chloramphenicol Hydrochlorothiazide Penicillin-G Trimethoprim
Chlorothiazide Hydrocortisone Perphenazine d,l-Tryptophan 
d,l-Chlorpheniramine o-Hydroxyhippuric acid Phenelzine Uric acid
Chlorpromazine 3-Hydroxytyramine Prednisone Verapamil 
Cholesterol d,l-Isoproterenol d,l-Propanolol Zomepirac 
Clonidine Isoxsuprine d-Pseudoephedrine  
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жидкостях просьба обращаться по адресу: ЗАО «Осирис С» 119021, г.Москва,
ул.Россолимо, д. 17, стр. 2, Телефон/факс: 925-77-46,


